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Sørg for, at du læser og forstår denne brugsanvisning, før du bruger dette produkt. 
Manglende overholdelse af instruktionerne og sikkerhedsforanstaltningerne i 

denne manual kan medføre skader og/eller alvorlig personskade

Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug

ADVARSEL (risiko for mulig skade eller andre alvorlige bivirkninger) 

•	 Airflo 12-kompressoren må ikke betjenes i nærvær af brændbare anæstesiblandinger med luft, 
ilt eller lattergas, da disse blandinger kan skabe et brændbart miljø, der kan føre til brand eller 
endog eksplosion i tilfælde af en gnist.

•	 Brug ikke Raiser løftepuden, hvis du er påvirket af alkohol eller hvis du tager medicin, som kan 
påvirke din evne til at udøve dømmekraft, koordination eller motorisk kontrol.

•	 Brug ALDRIG Raiser løftepuden som et trin, et stativ eller som en anordning til at løfte genstande.
•	 Raiser løftepuden må kun anvendes til det angivne formål og må ikke ændres på nogen måde.
•	 Sørg for, at Airflo 12-kompressoren, håndbetjeningsslangen og luftslangen under brug er lagt
•	 på en sådan måde, at enhver risiko for at snuble eller blive kvalt undgås.
•	 Lad ikke børn lege med Raiser løftepuden eller Airflo 12, da betjening af udstyret i en ukontrolleret 

eller uovervåget situation kan medføre personskade og/eller anden beskadigelse.
•	 For at undgå personskade under brug og/eller beskadigelse af udstyret skal du holde dyr væk fra 

Raiser løftepuden og Airflo-kompressoren.
•	 Kontroller regelmæssigt, at der ikke er tydelige tegn på skader. Hvis du er i tvivl, må du ikke 

bruge udstyret, men søg råd hos din leverandør.
•	 Hvis Raiser løftepuden skal bruges i en stol, der ikke har armlæn, SKAL brugeren
•	 vurdere sin evne til at opretholde stabiliteten, mens puden hæves og sænkes.
•	 For at undgå risiko for elektrisk stød må Airflo-batteriet ALDRIG genoplades på badeværelset, 

udendørs eller i fugtige omgivelser.
•	 Brug ikke nogen anden luftforsyning til at puste løftepuden op med.
•	 Sørg for, at løftepuden er beskyttet mod skarpe genstande.

ADVARSLER (Risiko for mulige problemer, herunder funktionsfejl, fejl i enheden, skader 
på enheden eller skader på andre ting) 

•	 Genoplad kun batteriet med Mangar-batteriopladeren, der leveres sammen med Airflo 
12-kompressoren.

•	 Brug aldrig varm luft til at tørre Raiser løftepuden efter rengøring, da dette kan påvirke 
integriteten af de svejsede sømme og stoffet og føre til for tidlig svigt af puden.

•	 Afbryd Airflo 12-kompressoren fra Raiser løftepuden før transport for at undgå utilsigtet 
oppustning af puden.

For yderligere hjælp eller oplysninger bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling ved at 
ringe på +44(0)1544 267674 eller sende en e-mail til enquiries@winncare.uk
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Påtænkt anvendelse

Raiser løftepuden er udelukkende beregnet til brug som løftehjælpemiddel til at hjælpe en 
person med at løfte sig fra og sætte sig ned i en lænestol. Brugerne skal have tilstrækkelig styrke 
i overkroppen til at kunne holde om armlænene for at give ekstra støtte, hvis det er nødvendigt. 
ADVARSEL: Hvis Raiser løftepuden skal bruges i en stol, der ikke har armlæn, SKAL brugeren 
vurdere sin evne til at opretholde stabiliteten, mens puden hæves og sænkes. Raiser løftepuden 
er ikke beregnet til anden brug og bør aldrig bruges som et trin eller til at løfte genstande. Ved 
korrekt vedligeholdelse vil Raiser løftepuden give mange års problemfri service.

Konstruktion

Raiser løftepuden er konstrueret af et meget stærkt polyuretanbelagt nylonmateriale, som 
er blevet skåret med præcision i paneler og derefter sat sammen ved højfrekvenssvejsning. 
Dette giver en meget stærk, letvægts og lufttæt konstruktion. Raiser løftepude har en hurtig 
udluftningsventil, som gør det muligt for puden at blilve tømt for luft helt uden at skulle trykke på 
ned-knappen på håndbetjeningen.

Raiser løftepude drives af den batteridrevne 
Mangar Airflo 12 kompressor.

LÆS VENLIGST den 
separate Airflo 
12-kompressorvejledning, 
før du bruger din Raiser 
løftepude.

Standardproduktets indhold 

1 x Raiser løftepude  

1 x brugervejledning
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Kom godt i gang
Airflo 12 har ikke en ”tænd/sluk”-knap. For at 
betjene kompressoren skal du trykke på “Op”-
knappen på Airflo eller på håndbetjeningen.

A

B

‘Op’ ‘Ned’

Tilslutter

•	 Placer løftepuden på stolen, så luftslangen 
er bagest.

•	 Tilslut luftslangen (A Fig. 1) og 
håndbetjeningsslangen (B) til Airflo 12.

•	 Placer håndbetjeningen inden for nem 
rækkevidde.

1
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Rengøring
Rutinemæssig rengøring 
•	 Pust løftepuden helt op, når den skal rengøres.
•	 Alle komponenter kan rengøres med et ikke-slibende, mildt flydende rengøringsmiddel eller 

desinfektionsmiddel. Følg altid emballagens anvisninger om brug af milde rengøringsmidler. 
BEMÆRK: Før du bruger specialfremstillede rengøringsmidler, skal du altid afprøve dem på et 
ubemærket område.

•	 Brug en blød klud ved rengøring.
•	 Produktet må ikke vaskes i kogende vand. 

VIGTIGT: Efter rengøring skal produktet skylles grundigt med rent vand for at fjerne alle 
sæbeaflejringer. Tør manuelt eller lad produktet lufttørre. Opbevar aldrig Raiser løftepuden, når 
den er våd eller fugtig. Må ikke efterlades i skarpt sollys. Må ikke tørres med varmluft.

Betjening - (Figs. 2 & 3)
ADVARSEL: Hvis Raiser løftepuden skal bruges 
i en stol, der ikke har armlæn, SKAL brugeren 
vurdere sin evne til at opretholde stabiliteten, 
mens puden hæves og sænkes.
•	 Placer og hold fødderne solidt på gulvet, 

let spredt og så tæt på lænestolens forside 
som muligt.

•	 Placer hænderne på armlænene for at 
holde balancen, læn dig fremad og overfør 
din vægt til den forreste del af sædet.

•	 Tryk på knappen “Op” på håndbetjeningen 
og hold den nede for at hæve. Slip knappen 
for at stoppe i en vilkårlig højde.

•	 For at sænke puden skal du trykke på “Ned” 
på håndbetjeningen. Tryk kortvarigt på 
knappen “Op” for at stoppe sænkningen på 
et vilkårligt sted.

•	 Når du forlader sædet, skal du trykke på 
knappen “Ned” og holde den nede, indtil 
den første luftudledning har fundet sted. 
Raiser løftepuden vil fortsætte med at 
tømme luft efter at “Ned”-knappen er 
sluppet, så den således er klar til næste 
gang puden bruges.

BEMÆRK: Hvis luftslangen afbrydes, vil 
løftepuden blive tømt for luft.

3

2

OP NED
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Desinfektion
•	 Raiser løftepuden skal være fuldt oppustet og forrengøres ved vask med vaskemiddel og vand, 

skylles grundigt og derefter desinficeres med en 1:10-opløsning af flydende blegemiddel og 
vand (1 del blegemiddel til 10 dele koldt vand). Lad opløsningen sidde på løftepuden i ca. 10 
minutter, før den skylles grundigt af med rent koldt vand.

ADVARSEL: Bland aldrig blegemiddel med andre rengøringsmidler, da det kan resultere i 
dannelse af skadelige syrer og giftige gasser, som kan forårsage alvorlige vejrtrækningsproblemer.

Vedligeholdelse
Bortset fra rutinemæssig rengøring og desinfektion er Raiser løftepuden vedligeholdelsesfri.
Winncare anbefaler, at din løftepude inspiceres en gang om året af enten din leverandør eller en 
anden kvalificeret person. 

Transport/ Opbevaring 
Afbryd Airflo 12-kompressoren fra Raiser løftepuden før transport for at undgå utilsigtet 
oppustning af puden.
Sørg for, at Raiser løftepuden er ren og grundigt tør, før den opbevares. Hvis puden ikke tørres 
grundigt før opbevaring, kan der opstå skimmelsvamp på produktets overflade, hvilket kan føre til 
en svækkelse af stoffet og dermed til, at produktgarantien bortfalder. Opbevares i et tørt miljø.
For at vedligeholde Airflo-batteriet, når det opbevares i længere perioder, skal Airflo oplades i 16 
timer hver 3. måned.

Bortskaffelse / Genbrug
Når løftepuden har nået slutningen af sin levetid, skal du aflevere den på din lokale 
genbrugsstation for husholdningsaffald (borgernes område).
Når Airflo har nået slutningen af sin levetid, skal du fjerne batteriet med henblik på sikker 
bortskaffelse i overensstemmelse med kommunens retningslinjer, og bortskaffe Airflo på dit lokale 
genbrugscenter for husholdningsaffald (kommunalt område).
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Specifikationer

Max. brugervægt:          190kg (30st)

Oppustet højde:             23 cm
Oppustet bredde:          43 cm
Oppustet længde:          43 cm
Produktvægt:                  0,60 kg
Max. indgangstryk:         0,35 bar (5 psi) 
Max/min temperatur:    +50ºC /-15ºC

43cm

43cm

23cm

Guide til fejlfinding
Problem Afhjælpning

•	 Kompressoren kører ikke, når “op” er 
valgt.

•	 Sørg for, at luftslangen fra produktet der 
pustes op, er tilsluttet til Airflo.

•	 Kontroller, at der ikke er nogen form for 
knæk i luftslangen.

•	 Kompressoren stopper hele tiden, når 
man forsøger at puste løftehjælpen op.

•	 Kontroller, at der ikke er nogen form for 
knæk i luftslangen.

•	 Indikatorlyset for nederste batteristatus 
lyser konstant “rødt”, og produktet vil 
ikke tømmes for luft.

•	 Lav batterikapacitet, genoplad til 
minimum 2 timer.

•	 Den nederste batteristatusindikator 
blinker rødt hvert 2. sekund.

•	 Den interne pumpetemperatur er for 
høj - giv en afkølingsperiode på 60-90 
minutter.

•	 Indikator for nederste 
batteristatusindikator blinker rødt hvert 
½ sekund.

•	 Strømoverbelastning. Kontroller, at der 
ikke er nogen form for knæk i luftslangen.

•	 Kompressoren forårsager elektrisk 
interferens med et andet elektrisk 
apparat.

•	 Flyt enten kompressoren eller den anden 
genstand længere væk fra hinanden, 
indtil interferensen ophører.
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Raiser løftepude serienummer:          ..............................

Købsdato:	 ..............................

Faktura/lægeseddelnummer:	 ..............................

Garanti
Garantien gælder for materiale- og fabrikationsfejl og omfatter stykke, dele og arbejdskraft. 
Garantien gælder ikke i tilfælde af rimelig slitage, forsætlig beskadigelse, almindelig forsømmelse, 
misbrug eller uautoriseret ændring eller reparation foretaget af ukvalificerede personer.
Følgende erklæringer berører ikke forbrugerens lovbestemte rettigheder. Dette produkt 
sælges under forudsætning af, at hvis der opstår fabrikations- eller materialefejl inden for 
garantiperioden, vil fejlen blive udbedret gratis, forudsat at: 

(a)	 Der fremlægges rimeligt bevis (f.eks. købsfaktura, følgeseddel) for, at kravet fremsættes inden 
for garantiperioden.

(b)	 Fejlen kan ikke tilskrives utilsigtet skade (hverken under transport eller på anden måde), 
misbrug eller uautoriseret reparation.

I tilfælde af et garantikrav skal du kontakte din leverandør.

Reserve- dele

Kode for tilslutningsdel: 
CA0446

Mangar International, der handler under navnet Winncare, forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer og/eller 
oplysninger i dette dokument uden varsel.
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Declaration of Conformity 
 

Mangar International as manufacturer hereby declares that the following 
products conform to the:   

• Applicable provisions of Regulation (EU) 2017/745 of the European 
Parliament and of the Council of 5 April 2017 

• UK Medical Devices Regulations 2002 

and following standards: 

BS EN 60601-1-6:2010 and A1:2015.            BS EN 60601-1:2006 and A12:2014. 

BS EN 60601-1-11:2015.                                     BS EN 62366-1:2015.  

 

Trade name:       Airflo 12 with Raiser 

Basic UDI-DI:      5020833MPCA200500NR 

Product Classification: ISO 9999:2016, 12 36 18 Assistive   
products for lifting persons   

Classification:      MDR Class 1 

European Authorised Representative:  Winncare France, 4, Le Pas du Château,
        85670 Saint-Paul-Mont-Penit – France,
        Tél : +33 (0)2 51 98 55 64,  
        www.winncare.fr 

 

 

 

 

21.09.2020   
Place and Date  Simon Claridge, CEO 
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Winncare er et firmanavn af Mangar 
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Mangar International Ltd, Presteigne, Powys, 
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