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Påtænkt anvendelse

Mangar Rhino Lifting Cushion fra Winncare, er en oppustelig løfteanordning, som udelukkende er 
designet til brug som en hjælp for sundhedspersonale til at løfte en person i liggende stilling fra gulvet. 
Når Rhino er oppustet, løfter den patienten til som en seng eller en båre.  

Rhino er drevet af en Mangar Duo- kompressor.
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SE DEN SEPARAT VEJLEDNING FOR AIRFLO DUO KOMPRESSORVEJLEDNING, FØR DU TAGER 
DEN I BRUG.
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ADVARSLER

•	 Dette udstyr må kun anvendes af personer, der er trænet i brugen af det 
.

•	 Den helbredsmæssige tilstand af en person, der skal løftes, SKAL vurderes, før løftet påbegyndes. 

•	 En individuel risikovurdering bør altid udføres for hver patient før brug. 

•	 Sørg for, at den overflade, hvorpå Rhinoskal placeres, er fri for skarpe genstande. BEMÆRK: Placer et 
tæppe, et underlag, et håndklæde eller lignende under RHINO, hvis du bruger den på en ru underlag. 

•	 Hvis der er blevet anvendt et glidestykke til at overføre patienten over på Rhino, skal det fjernes fra 
patienten, før løftet påbegyndes. 

•	 De 4 Sektioner SKAL altid pustes helt nedefra og op i rækkefølge for at bevare stabiliteten. Tøm altid 
sektionerne op fra top til bund, mens de er i brug. 

•	 Efterlad aldrig en patient uden opsyn på Mangar Rhino løftepude, mens den er oppustet. 

•	 Mangar Rhino løftepude må kun pustes op med Mangar Airflo Duo. Forsøg ikke at puste op med andre 
luftforsyninger. 

•	 Sørg altid for, at patienten er centreret om Mangar Rhino før og under oppustning ved at bruge de 
hvide markeringer og sikkerhedsstropper som vejledning. 

•	 Sørg for, at Mangar Rhino løftepude vender er den rigtige vej op før den pustes op, med de hvide 
markeringer på det øverste lag der vender opad og oppustningsventilerne viser 1 i bunden (tættest på 
underlag) og 4 øverst (længst fra underlag). 

•	 Hvis du bruger Rhino med Swift forflytnings slide, skal du altid sikre dig, at sikkerhedsstropper er 
frigjort fra Swift, når den laterale overførsel er afsluttet, og tilsluttet til Rhino igen, før du udfører et 
løft.

Sørg for, at du læser og forstår denne brugervejledning før 
produktet anvendes. Hvis du ikke følger instruktionerne og 

sikkerhedsforanstaltningerne i denne manual, kan det medføre skader 
og/eller alvorlig personskade.

Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til senere brug
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Placering af patienten på RHINO fig. 2 .....
.................................................................
................ 

•	 Placér Rhino ved siden af patienten , så 
patientens skuldre er i niveau med Rhino-
mærket. BEMÆRK: Placer et tæppe, et 
underlag, et håndklæde eller lignende under 
Rhino, hvis du bruger den på en ru underlag. 
 
Bemærk: Inden du puster Rhino op, skal du 
kontrollere, at alle ventiler er i OPPUST-position. 
(fig.3) Ventiler kan skiftes mellem INFLATE og 
DEFLATE ved at skubbe grebet indad og dreje.

•	 Flyt patienten over på Rhino. Dette kan gøres 
ved først at overføre patienten til Mangar Swift 
og derefter udføre en lateral overførsel til 
Rhino.  
 
ADVARSEL: Se altid den separate Mangar 
Swift-brugervejledning før brug. 

•	 Før Mangar Rhino pumpes op, skal du sikre 
dig, at patienten ligger centralt på Rhino, og 
derefter sikres sikkerhedsstropperne på tværs 
af patienten (fig.4), idet du sikrer, at hver side 
er forbundet til forflytningsstykket på Rhino 
løftepude. 

A

D

B

Standardproduktets indhold - fig 1

1 x Rhino Løftepude (A) med brugervejledning

1 x Airflo Duo -kompressor (B) med brugervejledning. 

1 x slange til Airflo Duo (C)

2 x sikkerhedsstropper (D)

1

2
A

4

3

C
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ADVARSEL: Sikkerhedsstropperne strammes til på 
tværs af patienten, når Rhino pustes op, så stram 
ikke helt til, inden du udfører løftet. Kontroller 
altid under hele løftet, at stropperne ikke bliver for 
stramme omkring patienten.
Tilslutning af Airflo Duo - fig. 5

•	 Tilslut håndbetjeningens indløbsslangen til 
Airflo Duo Kompressoren (A)  

•	 Placer Rhino løftepuden, i flad tilstand på 
underlaget med patientens omrids opad og 
de nummererede ventiler, der starter med 
nummer 1 i bunden. Sørg for, at luftventilerne 
vender mod patientens fodende.

•	 Placer Airflo duo kompressoren således, at den 
ikke er i vejen, når patienten skal placeres på 
Rhino. 

•	 Airflo Duo kan bruges med enten netstrøm 
eller batteristrøm. Pumpen skifter automatisk 
mellem net- eller batteristrøm.

Tænding og slukning af Airflo Duo ‘On’ & 
‘Off’ - fig 6

•	 For at tænde skal du trykke kortvarigt 
på "Power" -knappen (A fig.6). 
Batteritilstandsindikatoren (B fig.6) vil vise 
batterikapaciteten ved start af drift.

•	 For at slukke skal du trykke 2 sekunder på 
knappen"Power".  Den nederste indikatorlampe 
slukker. 
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Drift

BEMÆRK: Sørg altid for, at alle stropper 
på Rhino frigjorte og ikke kan få fat i nogen 
genstande, før du udfører løftet.

ADVARSEL: Hvis der er blevet anvendt et 
glidestykke til at overføre patienten over på 
Rhino, skal det fjernes fra patienten, før løftet 
påbegyndes.

•	 Sæt Airflo duo på "On". Tilslut slangen til 
ventilen på den nederste sektion nummereret 
1 på Rhino løftepude for at puste op. (fig.7) 

•	 Skub slangen på ventil 1 og sørg for, at den er 
fuldt tilsluttet. Når slangen først er tilsluttet, 
kræver den ikke, at nogen holder den under 
oppustning. 

•	 Når den første sektion er helt oppustet, 
indikeres dette ved, at batteriindikatorlamperne 
blinker grønt (fig.8) på Airflo Duo-displayet, 
samt en tydelig toneændring. 

•	 Afbryd derefter slangen fra ventil 1 og tilslut 
til ventil 2 for at puste den anden sektion op 
(fig.9)

•	 Fortsæt med at tilslutte slangen til ventil 3 og 4 
i rækkefølge, indtil oppustningen er færdig, og 
afmonter derefter slangen fra Rhino (fig.10) 

ADVARSEL: For at bevare stabiliteten skal 
sektionerne altid pustes fuldt op fra bunden og 
opefter, i rækkefølge. Tøm aldrig sektionerne for 
luft, mens en patient er på Rhino. 

•	 Patienten er nu i stand til at overføres fra 
Rhino. 

•	 Hvis du udfører en forflytning til en seng fra 
Rhino ved hjælp af Swift forflytnings Slide, 
skal du justere sengen til en lidt lavere højde 
end Rhino’s overkant og altid kontrollere, 
at bremserne er aktiveret på sengen eller 
liggefladen, før du udfører forflytningen.

7
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BEMÆRK: For at opnå den ønskede højde kan du 
bruge løftepuden uden at puste alle fire sektioner 
op. Hver oppustet sektion skal være helt oppustet, 
og sektioner må aldrig pustes op/tømmes uden 
den beskrevne rækkefølge (1) først, (4) sidst 
overholdes.

BEMÆRK: For at overføre en patient fra 
Rhino over til en anden overflade, bør et 
patientoverførselsbræt overvejes baseret på en 
individuel risikovurdering.

Nødtømning for CPR:

•	 Hvis en patient ligger på en oppusted Rhino og 
kræver, at der udføres hjerte-lunge-redning, 
kan Rhino tømmes til den nødvendige højde, 
der er egnet til den person, der udfører hjerte-
lunge-redning. 

•	 For at tømme Rhino til CPR skal du altid sørge 
for, at du tømmer sektionerne i rækkefølge, fra 
top til bund for at bevare stabiliteten. 

•	 Skub og drej begge ventiler ved fodenden af 
den øverste sektion (fig. 11) nummereret 4 til 
DEFLATE positionen for at frigive luften. (fig.12) 

•	 Hvis højden stadig er uegnet, skal du skubbe og 
dreje begge ventiler ved fodenden af sektion 3 
for at tømme sektionen for luft. Fortsæt med 
de resterende to sektioner i rækkefølge, hvis 
det er nødvendigt.

BEMÆRK: Efter nødtømning, hvis genoppustning 
er påkrævet for at løfte patienten, skal du huske 
at dreje ventilerne til OPPUSTE-positionen, før 
pumpen tilsluttes. Åbne ventiler forhindrer fuld 
oppustning af sektionerne.
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Efter brug
•	 For at tømme luften ud, når enheden ikke 

længere er i brug, skal du åbne alle ventiler på 
sektion 1-4 ved at skubbe ventilen ind og dreje 
med uret til positionen DEFLATE. (fig.13) 
 
Bemærk: Mens Rhino tømmes for luft, kan 
brugeren begynde at rulle Rhino op for at 
hjælpe med at tømme luften ud, men dette er 
ikke nødvendigt, da produktet tømmes uden 
hjælp. 

•	 For at pakke væk skal du folde Rhino op, 
begyndende med hovedenden af produktet. 
Sørg for, at ventilerne er drejet til OPPUST-
positionen, og at hætterne ændres efter brug.

Rutinemæssig rengøring

BEMÆRK: Tør altid snavs eller spild af, så snart de 
opstår. 

Pust alle dele af Rhino helt op, rengør den 
med en svamp med et ikke-slibende flydende 
rengøringsmiddel eller et desinfektionsmiddel 
og tør grundigt. Clinell Universal servietter eller 
lignende kan bruges. Tør grundigt. Må ikke tørres 
med varmluft.

Desinficering
ELK'en skal være fuldt oppustet og forrengøres 
ved at vaske den med vaskemiddel og vand, 
skylles grundigt og derefter desinficeres med en 
1: 10-opløsning af flydende blegemiddel og vand 
(1 del blegemiddel til 10 dele koldt vand). Lad 
opløsningen sidde på Rhino i ca. 10 minutter, før 
den skylles grundigt af med rent koldt vand. Lad 
den tørre i luften, inden det opbevares. Må ikke 
tørres med lufttørring.

Vedligeholdelse
Bortset fra rutinemæssig rengøring er Rhino 
vedligeholdelsesfri. 
Winncare anbefaler, at din Rhino inspiceres årligt 
af enten din leverandør eller en anden kvalificeret 
person. 

14

13
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Transport/opbevaring
Afbryd Airflo Duo-kompressoren fra Rhino før transport for at undgå utilsigtet oppustning 
af puden.
Sørg for, at Rhino er ren og være 100 % tør før opbevaring. Opbevares i et tørt miljø.
Winncare anbefaler, at du sikrer dig, at Airflo Duo er fuldt opladet, før du opbevarer den. For at 
vedligeholde Airflo duo-batteriet, når det opbevares over længere perioder, skal den fuldt oplades 
hver 3. måned.

Bortskaffelse/genbrug
Når Rhino har nået slutningen af sin levetid, skal du aflevere den på din lokale genbrugsplads 
(borgernes område).
Når Airflo duo har nået slutningen af sin levetid, skal du fjerne batteriet med henblik på sikker 
bortskaffelse i overensstemmelse med de lokale bestemmelser, og bortskaffe Airflo duo på dit 
lokale genbrugscenter for husholdningsaffald (borgernes område).

Fejlfinding
Hvis du ønsker yderligere hjælp til at løse et problem, bedes du kontakte vores kundeservice 
Afdeling ved at ringe på +44(0)1544 267674 eller kontakt Winncare Nordic ApS på 70 27 37 20 
alternativ email: salg@winncare.dk.
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Specifikationer

Maksimal brugervægt:	 500kg (78 stone)
Sædehøjde (ca.):		  65cm (26")
Samlet længde (ca.):		  204cm (80")
Samlet bredde (ca.):		  112cm (44")
Vægt:				    7,5 kg (16,5 lbs)
Maksimalt lufttryk:		  0,14bar (2psi)
Max / Min temperatur:	 +45°C / 5°C
Inflationstid: 			   2-3 minutter (afhæn		
				    gig på brugervægt)
Materiale:			   Polyurethanbelagt 		
				    nylonstof med 	anti-rip 	
			                og antimikrobiologiske 	
				    materaler.

204 cm

65 cm

112 cm

Rhino serienummer: 	 ................................

		Airflo Duo serienummer:	  ............................

		Købsdato:	 .............................

		Faktura/leveringsattestnummer:	 .............................

Mangar International Ltd, der handler under navnet Winncare, forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer og/eller 
oplysninger i dette dokument uden varsel.

Garanti

Garantien gælder for materiale- og fabrikationsfejl og omfatter reservedele og arbejdskraft. Garantien er ikke 
gyldig i tilfælde af rimeligt slid, forsætlig beskadigelse, almindelig forsømmelse, misbrug eller uautoriseret 
ændring eller reparation foretaget af ukvalificerede personer.

Følgende erklæringer berører ikke forbrugerens lovbestemte rettigheder. Dette produkt sælges under 
forudsætning af, at hvis der opstår fabrikations- eller materialefejl inden for garantiperioden, vil fejlen blive 
udbedret gratis, forudsat at:

(a) 	 Der fremlægges rimelige beviser (f.eks. købsfaktura, følgeseddel) for, at kravet fremsættes inden for 
garantiperioden.

 (b) 	 Fejlen kan ikke tilskrives utilsigtet skade (hverken under transport eller på anden måde), misbrug eller   
uautoriseret reparation.

*Produktet er testet op til 500 kg, men der bør altid udføres en individuel risikovurdering for hver patient.
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Declaration of Conformity 
 

Mangar International as manufacturer hereby declares that the following 
products conform to the:   

• Applicable provisions of Regulation (EU) 2017/745 of the European 
Parliament and of the Council of 5 April 2017 

• UK Medical Devices Regulations 2002 

and following standards: 

BS EN 60601-1-6:2010 and A1:2015.            BS EN 60601-1:2006 and A12:2014. 

BS EN 60601-1-11:2015.                                  BS EN 62366-1:2015.  

 

Trade name:       Airflo Duo with Rhino Lifting Cushion 

Basic UDI-DI:      5020833MPCA221332PR 

Product Classification: ISO 9999:2016, 12 36 18 Assistive       
products for lifting persons   

Classification:      MDR Class 1 

European Authorised Representative:  Winncare France, 4, Le Pas du Château,
        85670 Saint-Paul-Mont-Penit – France,
        Tél : +33 (0)2 51 98 55 64,  
        www.winncare.fr 

 

 

 

 

21.09.2022   
Place and Date  Simon Claridge, CEO 
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